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DRAAIEN VAN DE ZITTING
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Voor het draaien van de zitting van de stoel één van de handwielen (bevinden 
zich aan beide kanten van de zitting) draaien en de pedicurestoel in de gewenste 
positie zwenken. Bij elke 90° is een aanslag voelbaar. 
De RUCK® behandelstoel STELLA 3s maakt twee manieren van werken mogelijk: 

Bij deze werkwijze wordt de 
stoel alleen voor het zijde-
lingse voetenbad kortstondig 
uit de basispositie gezwenkt. 
Daarbij wordt het handwiel 
na een korte ca. 1/4 slag 
weer teruggedraaid. De stoel 
klikt zodoende bij het terug-
zwenken in de basispositie 
vast. De behandelaar werkt, 
van rechts beginnend, om 
zijn patiënt heen.

Als het handwiel tot aan de 
aanslag gedraaid wordt, 
dan kan de stoel zo vaak 
als u maar wilt over de ba-
sispositie gezwenkt wor-
den, zonder daarbij vast te 
klikken. Deze werkwijze is 
populair, als de behande-
laar de voeten van zijn pati-
ënt tijdens de behandeling 
in verschillende posities 
wil zetten.

01. Werkzaamheden in de 
       basispositie

02. Vrij zwenken

VERSTELLING VAN DE HEFBEWEGING 
De gebruiker drukt op de toets [1] en de 
hefbeweging gaat naar boven. Voor het be-
wegen in de tegengestelde richting wordt de 
toets [2] ingedrukt. Daardoor wordt de hefbe-
weging weer naar beneden gezet. 

VERSTELLING VAN DE HOEK VAN DE 
ZITTING EN VAN DE RUGLEUNING 
De gebruiker drukt op de toets [3] en de 
zitting en rugleuning beweegt naar achter-
en. Voor het bewegen in de tegengestelde  
richting wordt de toets [4] ingedrukt. Daar-
door wordt de zitting en rugleuning weer in 
rechte positie gezet.

Belast de voetschakelaar niet met 
uw volle lichaamsgewicht, dit kan 
tot beschadiging van de toetsen lei-
den! 

DE VOETSCHAKELAAR MAG 
NIET ONDER STROMEND WATER 
AFGESPOELD OF IN WATER ON-
DERGEDOMPELD WORDEN. DIT 
KAN TOT FUNCTIEVERLIES LEID-
EN! 

71 2 3 4

REINIGING 
De voetschakelaar voor de RUCK® behandelstoel STELLA 3s is conform IP X6 tegen 
het binnendringen van stof en vocht beschermd. Voor het reinigen en desinfecteren 
gebruikt u de RUCK oppervlakdesinfectiedoekjes, medisch hulpmiddel, alcoholvrij 
(art.nr. 2967002, art.nr. 2967102 of art.nr. 2967202). Neem a.u.b. de inwerkingsduur 
zoals vermeld in de instructies in acht.

                                  BEDIENING 25| BEDIENING VOETSCHAKELAAR
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72 3
INITIALISATIE NA VERVANGEN OF ONDERHOUD VAN DE VOETSCHAKELAAR 
Toets [2] en toets [3] gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden. De besturing wordt geïnitiali-
seerd. Tijdens het initialiseren klinken er meerdere korte signalen. Laat de toetsen weer los als 
er gedurende minimaal 3 seconden geen signaal meer te horen is. Alle elektrische motoren 
moeten nu één keer via de toetsen [1] t/m [4] in de maximale en minimale positie worden gezet. 
Daarna is de behandelstoel weer klaar voor gebruik.
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26| BEDIENING BEDIENING 27| 

Rotatie van de behandelstoel
Om veiligheidsredenen mag de stoel uitsluitend in een naar bene-
den gelaten zitpositie gedraaid worden, in de bedpositie mag de 
stoel niet gedraaid worden. 	

111

2

VERSTELLEN VAN KUIT- EN VOETSTEUN
Om een optimale ergonomische werkwijze in te nemen wordt het been of 
de voet van de patiënt in verschillende posities gezet. Hiervoor kan de steun 
voor kuit en voet veelzijdig aangepast worden.

NEERKLAPPEN VAN KUIT- EN VOETSTEUN
Om ervoor te zorgen dat u niet het gehele gewicht van het been van de 
patiënt zelf moet optillen, wordt u door krachtige gasveren ondersteund. 
Om de kuit- en voetsteun te verstellen, drukt u op de ontspanner (1) en (2) 
selecteert u de gewenste positie. Deze wordt door de gasveren betrouwbaar 
vastgehouden. 

1
2

(1) Klemhendel losdraaien – (2) beensteun in de gewenste positie zetten, 
vervolgens de klemhendel (1) weer vastdraaien.

VOETROL UITTREKKEN

KLEMHENDEL VERSTELLEN
 Hieronder in punt (1) tot (4) wordt getoond hoe de positie van de klemhendel kan 
worden veranderd, zonder daarbij de voetrol los te maken. Deze verstelmogelijk-
heid is altijd zeer handig als de klemhendel na het vastzetten in een positie staat, 
die u bij uw werk zou kunnen hinderen. Daarvoor (1) klemhendel omvatten (2) 
Met de duim op knop drukken - klemhendel optillen (3) klemhendel in gewenste 
positie zetten (4) knop weer loslaten.

1 42 3

Rechts ziet u twee ver-
schillende behandelsi-
tuaties. Nagels inkorten 
en daarnaast eelt verwij-
deren, met name in het 
bereik van de hiel (rha-
gaden)
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28| BEDIENING BEDIENING 29| 

Als u eens iets meer plaats tussen de voetrollen nodig hebt, biedt u de 
RUCK® behandelstoel STELLA 3s nieuwe vrije ruimte. Een intelligent zwenk-

VOETROL ZWENKEN

1 2

mechanisme (met gebruiksmodellenbescherming) geeft u ruimte, zonder 
daarbij de beproefde kracht van de gasveren te verliezen. Hiervoor tilt u de 
gewenste voetrol op (1) en draai deze 180° naar buiten. De voetrol klikt dan 
veilig weer op het draaipunt vast en garandeert precies werken. De mogelijk-
heid om de gebogen voet aan de zijkant neer te kunnen zetten, wordt door 
de patiënten als zeer aangenaam ervaren. 
Dit geeft een gevoel van veiligheid en biedt u extra vrije behandelruimte.

Om de voetrol te kunnen draaien, moet deze zoals onder punt 
"VOETROL UITTREKKEN" - pagina 27 beschreven, eruit getrok-
ken en vervolgens door vastzetten van de klemhendel weer worden 
geborgd. 

De voetrol moet steeds vóór het in gebruik nemen weer vastgeklikt zijn!

1

Afhankelijk van de stand van het been van uw patiënt kan de kuitsteun aan-
gepast worden en stijgt daardoor het zitcomfort.

KUITSTEUN ZWENKEN

HOOFDDEEL TRAPLOOS VERSTELLEN

1

2

Voor het traploos verstellen van de hoofdsteun draait u het handwiel (1) los. 
Plaats de hoofdsteun (2) en zet het handwiel opnieuw (1) vast. De hoofd-
steun kan op wens ook helemaal verwijderd worden.
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30| 31| ONDERHOUD | REINIGING | DESINFECTIE

Onderhoud
Om het veilige en reglementaire gebruik van het medi-
sche hulpmiddel permanent te garanderen, moet voor de  
RUCK® behandelstoel STELLA 3s uiterlijk na 24 maanden onder-
houd door RUCK SERVICE worden uitgevoerd. In het kader van het 
onderhoud wordt er een elektrische veiligheidstest conform DIN EN 
62353 uitgevoerd.
Neem daarvoor contact op met de RUCK SERVICE. 

Uitvoeren van onderhoud en reparaties
Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 
geschoold personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd.

Bij het niet in acht nemen van of het niet voldoen aan alle vermelde 
punten komt elke vorm van garantie en aansprakelijkheid te vervallen, 
zowel voor materiële schade als ook persoonlijk letsel.

Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt.

REINIGING EN DESINFECTIE  I 31

	   �Gevaar van beschadiging door verkeerde verzorging van kunstleer en 

oppervlakken!   

Desinfecteer de contactvlakken na elke behandeling met RUCK oppervlakdesinfec-
tiedoekjes, medisch hulpmiddel, alcoholvrij (art.nr. 2967002, art.nr. 2967102 of art.
nr. 2967202). Tip: Gebruik wegwerpovertrekken, daardoor wordt direct huidcontact 
(lichaamseigen vetten en zweet zijn gedeelte tamelijk agressief) met het kunstleer verme-
den en wordt dit nog eens extra ontzien.

De kunstleren oppervlakken met een vochtige doek schoonmaken en met RUCK kunst-
leerreiniging en -verzorging (art.nr. 2947001) behoedzaam reinigen. Neem a.u.b. de 
inwerkingsduur van de desinfectiemiddelen zoals vermeld in de instructies in acht. 

Gevaar van beschadiging door verkeerde verzorging van kunstleren en houten opperv-
lakken. Gebruik geen geconcentreerde desinfectie-, oplos- of schoonmaakmiddelen of 
alcoholhoudende vloeistoffen (> 50 % alcohol). Gebruik geen sproeidesinfectie.

Let er beslist op dat de gebruikte schoonmaakartikelen schoon zijn. Als mineraal vuil 
zoals zand- en stofkorreltjes in de schoonmaakmiddelen zijn opgenomen, kan dat tot 
onherstelbare beschadiging van het oppervlak leiden. Gebruik geen schuurmiddelen, 
zoals vloeibaar schuurmiddel, reinigingssponsjes, e.d., die abrasieve deeltjes kunnen 
bevatten. Resten van uitgelopen vloeistoffen moeten onmiddellijk met een zachte doek 
van het oppervlak worden verwijderd.

Voor een behoedzame reiniging van de oppervlakken gebruikt u een zachte katoenen 
doek of het RUCK® microvezeldoekje dat het oppervlak niet aantast (art.nr. 29616) en 
dat ook voor houten oppervlakken geschikt is. Let op: andere schoonmaakdoekjes 
met kunstvezels kunnen een schurende werking hebben en daardoor het oppervlak 
aantasten. 
In de loop der tijd kunnen kleine gebruikssporen op de oppervlakken ontstaan. Deze 
vallen afhankelijk van de lichtinval meer of minder op. Ze vormen geen vermindering van 
de gebruikswaarde, maar zijn zoals bij alle oppervlakken op den duur door de slijtage in 
het dagelijkse gebruik in de praktijk niet te vermijden. Vlekken en verontreinigingen die 
veroorzaakt zijn door vloeistoffen die het oppervlak kunnen aantasten (zoals propolis, 
theeboomolie, chloorhoudende schoonmaakmiddelen e.d.) zijn principieel uitgesloten 
van garantie.

RUCK SERVICE 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 22 55
fax +49 (0)7082. 944 22 59

e-mail service@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de



F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E

8020704 I Gebruiksaanwijzing Behandelstoel  STELLA 3s | REV 06 | laatste herziening 18.01.2023 8020704 I Gebruiksaanwijzing Behandelstoel  STELLA 3s | REV 06 | laatste herziening 18.01.2023

32| CHAPTER HEADING DESINFECTIE, REINIGING EN VERZORGING 33| 

	   Gevaar van besmetting met ziekte! 

Onvoldoende desinfectie kan tot de besmetting met ziektes leiden. Neem beslist de 
eisen van het nationaal verantwoordelijke gremium voor hygiëne en desinfectie in 
acht. 

Desinfecteer het product regelmatig. 

Neem hiervoor a.u.b. de opmerkingen op pagina 31 in acht.

 

 

	    Verkleuring van de kussens door kledingstukken 

Kleding, zoals spijkerbroeken, kunnen tot verkleuringen van kussenoppervlakken 
leiden. Indien mogelijk, zou u moeten proberen, de achtergebleven kleurresten 
met behulp van het RUCK® microvezeldoekje dat het oppervlak niet aantast (art.
nr. 29616) en de RUCK® kunstleerreiniging en -verzorging (art.nr. 2947001) te 
verwijderen. Algemeen raden wij u aan, waar mogelijk, wegwerpbeschermhoezen 
te gebruiken. Na reiniging en desinfectie moeten de oppervlakken voor de volgen-
de behandeling goed kunnen uitwasemen, d.w.z. oppervlakdesinfectie volgens de 
gegevens van de fabrikant volledig laten drogen, echter niet droog vegen.

32| REINIGUNG UND DESINFEKTION

Bedreiging voor het  milieu!

Een verkeerde manier van afvoeren is een bedreiging voor ons milieu.

>>> �De RUCK® behandelstoel STELLA 3s moet aan het einde van de le-
vensduur bij de bestaande inzamelsystemen worden ingeleverd!

>>> �Dempers, gasdruk- en gastrekveren staan onder druk. Ze mogen niet 
geopend of verhit worden. Ze hebben een olievulling; deze moet vol-
gens de afvalwet worden afgevoerd.

Explosiegevaar!
Het gebruik van de RUCK® behandelstoel STELLA 3s in explosieve 
atmosferen kan tot het veroorzaken van een explosie leiden.

Reserveonderdelen 

Art.nr. 10389	 compleet set kussens tweekleurig
Art.nr. 10395	 compleet set kussens eenkleurig

	 Leverbaar in de kleuren turkoois (01), leisteen (02), mokka (03), 
	 zand (04), wit (05), bamboe (06), mint (07), baltic (08), orchidee (09) 
	 en mango (10).

Verdere reserveonderdelen vraagt u a.u.b. bij RUCK SERVICE aan.

Neem bij vragen a.u.b. ook contact op met onze RUCK SERVICE

Telefoon +49 (0)7082. 944 22 55 
Fax	 +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail	 service@hellmut-ruck.de

RESERVEONDERDELEN

AFVALVERWIJDERING
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34| CHAPTER HEADING TECHNISCHE GEGEVENS | BEHANDELINGSPOSITIES 35| 

Instaphoogte					     53 cm

Hoogste zitpositie				    100 cm

Hoogste positie beensteun			   138 cm

Zittingbreedte					     55 cm

Zithoogte 						      48 cm

Totale lengte voet- en hoofddeel uitgetrokken	 210 cm

Dito ingeschoven	 174 cm

Totale breedte incl. armleuningen			                         82 cm

Totaalgewicht	 140 kg

Aansluitgegevens		  100 - 240 VAC, 50/60 Hz -15% / 

+10% 

Besturing type		  CO 61

Beschermingsgraad 						      IP 

20

Inschakelduur	 10% (= 2 min. AAN /18 min. UIT)

Maximale belasting		  200 kg

Kleur kussens	 1-kleurig / 2-kleurig

Garantie	 2 jaar

Elektromagnetische beïnvloeding

Het kan niet uitgesloten worden dat door het gebruik van aan-
vullende elektrische apparaten elektromagnetische interferen-
ties/beïnvloedingen kunnen optreden.

34| TECHNISCHE GEGEVENS | BEHANDELINGSPOSITIES

82 cm 172 - 202 cm

89 cm

138 cm

202 cm

82
 c

m
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36| WISSELEN VAN HET KUSSEN GARANTIE 37| 
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De kussens van de RUCK® behandelstoel 
STELLA 3s kunnen elk afzonderlijk worden 
vervangen: (1) hoofddeel- (2) rugleuning- en 
(3) zittingkussens worden met vleugelschroe-
ven op het buizenframe vastgezet.  
Voor de montage van het kussen van de rug-
leuning (2) wordt eerst de afdekking (4) verwij-
derd, die met vier schroeven + afdekkappen 
geborgd is.
Voor de montage van het kussen van de zitting 
(3) wordt de zitting maximaal gekanteld.
Het hoofddeel wordt ook met vleugelschroe-
ven geborgd, nadat de afdekking (5) verwij-
derd werd door er gewoon aan te trekken.

www.hellmut-ruck.de

Videotip
Wisselen van 
het kussen

		  Aanbeveling voor het wisselen van het kussen

Aangezien de kussens van de behandelstoelen aan steeds sterkere belasting worden 
blootgesteld, raden wij u een wisseling na ca. drie jaar (bij normaal gebruik) aan.

GARANTIE

U krijgt op het product een garantie van 2 jaar. Normale slijtage bij oppervlakken, 
rollen, etc. en overige bewegende componenten zijn van de garantie uitgesloten. 
Gebruikssporen, van ouderdom en prestatie afhankelijke slijtageverschijnselen die 
berusten op een normaal gebruik dat met de prestatiewaarden en de karakteristie-
ke eigenschap van de pedicurestoel overeenstemt, zijn contractueel en zijn geen 
gebreken volgens het recht.

De garantie geldt vanaf de koopdatum waarop de eerste klant het product heeft 
gekocht. De koopdatum moet met een bewijs van aankoop worden aangetoond. In 
het kader van de garantie zal Hellmut RUCK GmbH defecte producten gratis repa-
reren of – naar keuze van RUCK – vervangen. Voorwaarde is de franco toezending 
van het defecte product samen met het bewijs van aankoop. Voor reclamaties in 
het buitenland zijn de filialen aldaar verantwoordelijk. In geval van twijfel a.u.b. vóór 
retourzending overleg met RUCK.

De garantie komt te vervallen, voor zover volgens onze constateringen de fout door 
ondeskundig of verkeerde installatie of verkeerd gebruik, het niet in acht nemen van 
de gebruiksaanwijzing, invloed van buitenaf, of als gevolg van niet-geautoriseerde 
reparatie of verandering is ontstaan.

De garantie beperkt zich tot de reparatie of het vervangen van het product. Een 
verdere aansprakelijkheid (met name omzetderving of inkomensderving) wordt uit-
gesloten. Blijkt echter dat het om een niet door de garantie gedekte fout gaat of dat 
de garantieperiode verstreken is, zijn de kosten voor de controle en reparatie voor 
rekening van de klant.

Wijzigingen en afwijkingen van de technische uitvoering blijven voorbehouden.
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38| ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

VEILIGHEIDSTIPS

De storingsemissie en stoorvastheid van de pedicurestoel Stella 3s stem-
men overeen met de eisen aan niet levensreddende apparaten in de typi-
sche klinische omgeving.

               Op grond van de EN 60601-1-2 inzake elektromagnetische com	
	 patibiliteit van elektromedische apparaten moeten wij erop wijzen, 	
	 dat: 
	 • voor medische, elektrische apparaten bijzondere voorzorgsmaat-	
	 regelen voor de elektromagnetische compatibiliteit gelden en ze 	
	 conform de eisen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik moeten 	
	 worden genomen. 
	 • draagbare en mobiele hoogfrequente communicatievoorzienin-	
	 gen (inclusief accessoires zoals antennekabel en externe		
	 antennes) kunnen medische, elektrische apparaten beïnvloeden. 	
	 Dergelijke voorzieningen moeten op een minimumafstand van 	
	 30 cm ten opzichte van de RUCK® behandelstoel STELLA 3s en 	
	 zijn onderdelen worden gebruikt. 
	 Anders kan vermogensverlies van het apparaat niet worden uitge-	
	 sloten. Zie ook: 8.2 Wetenswaardigheden over elektromagnetische 	
	 compatibiliteitconform EN 60601-1-2 

 
	 Wurgingsgevaar door netsnoer. Kinderen uit de buurt van het ap-	
	 paraat houden.

	 Bij gebruik thuis kan het netsnoer door bijvoorbeeld dieren 		
	 beschadigd worden, waardoor er een gevaar kan ontstaan. 
	 Controleer a.u.b. regelmatig het netsnoer open koppel in dat ge-	
	 val het apparaat van het net los.

	 Bescherm het apparaat tegen aantasting door ongedierte door re-	
	 gelmatige controle en evt. reiniging.

	 De aanwijzingen voor het gebruik en transport van het apparaat 	
	 moeten in acht worden genomen.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur en vochtigheid (niet condenserend)

In gebruik +5°C tot +40°C en 30% tot 75% 
Vocht (niet condenserend)

Bij transport en opslag -10 °C (zonder controle van de rela-
tieve luchtvochtigheid) tot 50 °C (bij 
een relatieve luchtvochtigheid van 
15 % tot wel 93 % niet condense-
rend)

Luchtdruk 700 hPa (≈ 3000 meter boven zee-
spiegel) - 1060 hPa

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 39| 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische stralingen

De RUCK® Behandelstoel STELLA 3s is bestemd voor het gebruik in de hieronder vermelde 
omgeving. De klant of de gebruiker van de RUCK® Behandelstoel STELLA 3s moet ervoor 
zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Metingen van storingse-
missies

Overeenstemming Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

HF-stralingen 
conform CISPR 11

Groep 1 De RUCK® Behandelstoel STELLA 3s ge-
bruikt HF-energie uitsluitend voor de interne 
werking. Daarom is de HF-straling ervan zeer 
gering en is het onwaarschijnlijk dat naburige 

elektronische apparaten worden gestoord.

HF-stralingen 
conform CISPR 11

Klasse B De RUCK® Behandelstoel STELLA 3s is 
geschikt voor het gebruik in alle instellingen, 
inclusief die in het woonbereik en dergelijke, 
die direct aangesloten zijn op het openbare 
stroomnet, dat ook gebouwen voorziet die 

voor woondoeleinden worden gebruikt.

Stralingen van harmo-
nische trillingen conform 

IEC 61000-3-2

Klasse A

Stralingen van span-
ningsschommelingen 
-/flikker conform IEC 

61000-3-3

Stemt overeen
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische stoorvastheid

De RUCK® Behandelstoel STELLA 3s is bestemd voor het gebruik in de hieronder vermelde elektromagne-
tische omgeving. De klant of de gebruiker van de RUCK® Behandelstoel STELLA 3s moet ervoor zorgen dat 
deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Controles van 
de stoorvast-

heid

IEC 60601 beproevingsni-
veau

Overeenstemmingsniveau Elektromagnetische omgeving 
richtlijnen

Ontladen van 
statische 

elektriciteit 
(ESD) conform 
IEC 61000-4-2

Contactontlading: ±8 kV
Luchtontlading: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV  

Contactontlading: ±8 kV
Luchtontlading: ±2 kV, ±4 

kV, ±8 kV, ±15 kV

Vloeren dienen van hout of 
beton te zijn of van keramische 
tegels te zijn voorzien. Als de 

vloer van synthetisch materiaal 
is voorzien, moet de relatieve 
luchtvochtigheid minimaal 30 

% bedragen.

Naderingsvel-
den RF van 
draadloze 

communicatie-
apparaten 

(IEC 61000-4-3) 

385 MHz; pulsmodulatie: 18 
Hz; 27 V/m 

450 MHz, pulsmodulatie: 18 
Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; puls-
modulatie: 217 Hz; 9 V/m 
810, 870, 930 MHz; puls-
modulatie: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; puls-
modulatie: 217 Hz; 28 V/m 
2450 MHz; pulsmodulatie: 

217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; puls-

modulatie: 217 Hz; 9 V/m 

385 MHz; pulsmodulatie: 18 
Hz; 27 V/m 

450 MHz, pulsmodulatie: 18 
Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; pulsmo-
dulatie: 217 Hz; 9 V/m 

810, 870, 930 MHz pulsmo-
dulatie: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
pulsmodulatie: 217 Hz; 28 

V/m 
2450 MHz; pulsmodulatie: 

217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 
pulsmodulatie: 217 Hz; 9 

V/m 

Het gebruik van andere accessoires, andere omvormers en andere leidingen dan die, 
die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar gesteld heeft, kan ver-
hoogde elektromagnetische stralingen of een verlaagde elektromagnetische stoor-
vastheid van het apparaat tot gevolgd hebben en tot een verkeerde werking leiden.

Het gebruik van dit apparaat in de directe omgeving van andere apparaten of met 
andere apparaten in gestapelde vorm dient te worden vermeden, aangezien dit een 
verkeerde werking tot gevolg zou kunnen hebben. Als een gebruik op de hierboven 
beschreven wijze toch noodzakelijk is, dient dit apparaat en de andere apparaten in 
de gaten te worden gehouden om u ervan te overtuigen dat ze reglementair werken.

Snelle transiënten elek-
trische stoorgroothe-
den / bursts conform 

IEC 61000-4-4

Netleidingen: 2 kV; 
100 kHz herhalings-

frequentie
Voor ingangs- en 

uitgangsleidingen 1 
kV; 100 kHz herhal-

ingsfrequentie

Netleidingen: 2 kV; 
100 kHz herhalings-

frequentie
Voor ingangs- en 

uitgangsleidingen 1 
kV; 100 kHz herha-

lingsfrequentie

De kwaliteit van de voedingss-
panning moet aan die van een 
typische bedrijfs- en ziekenhu-

isomgeving voldoen.

Stootspanningen 
(surges) conform 

IEC 61000-4-5

L-N: 1 kV L-N: 1 kV De kwaliteit van de voedingss-
panning moet aan die van een 
typische bedrijfs- en ziekenhu-

isomgeving voldoen.

Spanningsdips, 
kortstondige 

onderbrekingen en 
schommelingen van 

de voedingsspanning 
conform 

IEC 61000-4-11

0 % UT voor 0,5 
periode bij 8 fase-

hoeken
0 % UT voor 1 peri-

ode bij 0°
70 % UT voor 25/30 

perioden bij 0°
0 % UT voor 

250/300 perioden 
bij 0°

0 % UT voor 0,5 
periode bij 8 fase-

hoeken
0 % UT voor 1 
periode bij 0°

70 % UT voor 25/30 
perioden bij 0°

0 % UT voor 
250/300 perioden 

bij 0°

De kwaliteit van de voedingsspan-
ning moet aan die van een typis-

che bedrijfs- en ziekenhuis-omgev-
ing voldoen. Als de gebruiker de 
voortdurende functie ook bij het 

optreden van onderbrekingen van 
de energievoorziening verlangt, 

wordt aangeraden, de RUCK® Be-
handelstoel STELLA 3s vanuit een 

onderbrekingsvrije stroomvoor-
ziening of een accu te voeden.

Magnetisch veld bij 
de voedingsfrequentie 

(50/60 Hz) conform 
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50 Hz en 
60 Hz

30 A/m, 50 Hz en 
60 Hz

Magnetisch velden bij de netfre-
quentie moeten overeenstemmen 
met de typische waarden, zoals 
deze in de bedrijfs- en ziekenhu-

isomgeving zijn te vinden.

 

OPMERKING:  UT is de netwisselspanning voor de toepassing van het beproevingsniveau.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische stoorvastheid

De RUCK® Behandelstoel STELLA 3s is bestemd voor het gebruik in de hieronder vermelde elektro-

magnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de RUCK® Behandelstoel STELLA 3s moet ervoor 
zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Controles van 
de stoorvast-

heid

IEC 60601-be-
proevingsni-

veau

Overeenstem-
mingsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

Geleide HF-
stoorgroothe-
den conform 

IEC 610000-4-6

0,15-80 MHz; 
1kHz AM 80 
%; 3 Vrms , 6 
Vrms in ISM-

band

 

0,15-80 MHz; 
1kHz AM 80 %; 3 
Vrms , 6 Vrms in 

ISM-band

Draagbare en mobiele zendapparatuur dienen 
niet op een kleinere afstand van het (apparaat 
of systeem) inclusief de leidingen te worden 

gebruikt dan de aanbevolen veiligheidsafstand, 
die volgens de voor de zendfrequentie van 

toepassing zijnde vergelijking berekend wordt.
Aanbevolen veiligheidsafstand: 

d =[–––]√P

d =[–––]√P

d =[–––]√P

OPMERKING 1: bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.
OPMERKING 2: deze richtlijnen zijn misschien niet in alle gevallen van toepassing. De verspreiding van 
elektromagnetische stoorgrootheden wordt door absorptie en reflecties van gebouwen, voorwerpen en 
mensen beïnvloed.

a De veldsterkte van stationaire zenders, zoals basisstations van draadloze telefoons en mobiele landzen-
ders, amateurzenders, AM- en FM-radio- en TV-zenders kunnen theoretisch niet precies vooraf bepaald 
worden.
 Om de elektromagnetische omgeving met betrekking tot de stationaire zenders te bepalen, dient een 
studie van de standplaats te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de standplaats waarop 
de RUCK® Behandelstoel STELLA 3s wordt gebruikt boven het bovengenoemde overeenstemmingsni-
veau ligt, dient de RUCK® Behandelstoel STELLA 3s te worden geobserveerd om de reglementaire wer-
king aan te tonen. Als ongebruikelijke prestatiekenmerken worden geobserveerd, kunnen aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijv. een andere richting of een andere standplaats van de RUCK® 
Behandelstoel STELLA 3s.
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte geringer dan 3 V/m te zijn.

3,5
V1
3,5
E1

7
E1

Met P" als het nominale vermogen van de zender in watt (W) conform de gegevens 

van de fabrikant van de zender en d" als aanbevolen veiligheidsafstand in meters (m). 

De veldsterkte van stationaire zenders dient bij alle frequenties volgens  

een onderzoek ter plaatse a" geringer dan het overeenstemmingsni-

veau te b" te zijn. 

In de buurt van apparaten waarop het volgende symbool is aange-

bracht, zijn storingen mogelijk. 

Aanbevolen veiligheidsafstanden tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatie-apparaten en 
de RUCK® Behandelstoel STELLA 3s

De RUCK® Behandelstoel STELLA 3s is bestemd voor het bereik in een elektromagnetische om-
geving waarin de HF-stoorgrootheden gecontroleerd zijn. De klant of de gebruiker van de RUCK® 
Behandelstoel STELLA 3s kan daardoor helpen, elektromagnetische storingen te voorkomen door 
de minimumafstand tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatie-apparaten (zenders) en de 
RUCK® Behandelstoel STELLA 3s – afhankelijk van de uitgangsleiding van het communicatieappa-
raat, zoals hieronder vermeld – in acht te nemen.

Veiligheidsafstand afhankelijk van de zendfrequentie m

Nominaal vermo-
gen van de zender

150 KHz tot 80 MHz

d =[–––]√P

80 Mhz tot 800 MHz

d =[–––]√P

800 MHz tot 2,5 GHz

d =[–––]√P

0,01 0,12 0,40 0,40

0,1 0,37 1,26 1,26

1 1,17 4,00 4,00

10 3,69 12,65 12,65

100 11,67 40,0 40,0

Voor zenders waarvan het nominale vermogen niet in de bovenstaande tabel staat vermeld, kan de 
aanbevolen veiligheidsafstand d in meters (m) worden bepaald met gebruikmaking van de verge-
lijking die bij de desbetreffende kolom hoort, waarbij P het maximale nominaal vermogen van de 
zender in watt (W) overeenkomstig de vermelding van de fabrikant van de zender is.

OPMERKING 1: bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.
OPMERKING 2: deze richtlijnen zijn misschien niet in alle gevallen van toepassing. De 
verspreiding van elektromagnetische stoorgrootheden wordt door absorptie en reflecties van 
gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed.

3,5
V1

3,5
E1

7
E1
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