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ROTAZIONE DEL SEDILE
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Per ruotare il sedile del lettino, girare uno dei volantini (posti sui due lati del sedile) 
e orientare la poltrona per pedicure nella posizione desiderata. Nella posizione a 
90° si avvertirà un arresto. 
RUCK® di lettino di trattamento STELLA 3s consente due modalità di lavoro: 

In questa modalità di lavoro, 
la poltrona viene fatta oscil-
lare dalla posizione base 
solo per il tempo sufficiente 
ad eseguire lateralmente il 
pediluvio. A tale scopo, il 
volantino viene fatto ruota-
re all'indietro di circa 1/4 di 
giro. Ribaltandola all'indietro, 
la poltrona si bloccherà nella 
posizione base. L'operatore 
lavorerà girando attorno al 
paziente, iniziando dal lato 
destro.

Girando il volantino fino 
all'arresto, è possibile far 
oscillare la poltrona oltre 
la posizione base quante 
volte lo si desidera senza 
bloccarla. Questa modalità 
di lavoro è preferibile quan-
do l'operatore deve interve-
nire sui piedi del paziente 
in varie posizioni nel corso 
del trattamento.

01. Lavoro in posizione
       base

02. Oscillazione libera

REGOLAZIONE IN ALTEZZA 
L'utilizzatore aziona il tasto [1] e la corsa in 
altezza si sposta verso l'alto. Per il procedi-
mento in direzione contraria si aziona il tasto 
[2]. In tal modo la poltrona si sposta di nuovo 
verso il basso. 

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DI 
SEDILE E SCHIENALE 
L'utilizzatore aziona il tasto [3] e il sedile e 
lo schienale si spostano all'indietro. Per il 
procedimento in direzione inversa si aziona 
il tasto [4]. In tal modo il sedile e lo schien-
ale sono riportati  in posizione diritta.

Non premere sull'interruttore a ped-
ale con l'intero peso del corpo al fine 
di evitare danni ai tasti. 

L'INTERRUTTORE A PEDALE NON 
DEVE ESSERE SCIACQUATO SOT-
TO ACQUA CORRENTE O IMMER-
SO IN ACQUA: CIÒ PUÒ CAUSARE 
UNA PERDITA DI FUNZIONE! 

71 2 3 4

PULIZIA 
L’interruttore a pedale del lettino di trattamento RUCK® STELLA 3s è protetto contro 
l’infiltrazione di polvere e umidità secondo il grado di protezione IP X6. Per la pulizia e 
la disinfezione utilizzare i panni disinfettanti per superfici privi di alcol RUCK (dispositi-
vo medico, n. art. 2967002, n. art. 2967102 o n. art. 2967202). Osservare il tempo di 
esposizione riportati sulle rispettive indicazioni.

                                  USO 25| USO DELL'INTERRUTTORE A PEDALE
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INIZIALIZZAZIONE DOPO LA SOSTITUZIONE O LA MANUTENZIONE DELL'INTERRUT-
TORE A PEDALE 
Premere contemporaneamente il tasto [2] e il tasto [3] e tenerli premuti. Il comando viene ini-
zializzato. Durante l'inizializzazione vengono emessi alcuni brevi segnali acustici. Rilasciare nuo-
vamente i tasti quando non si sente alcun suono per almeno 3 secondi. Tutti i motori elettrici 
devono ora essere portati una volta nella rispettiva posizione massima e minima tramite i tasti da 
[1] a [4]. Dopodiché il lettino di trattamento è nuovamente pronto all'uso.

72 3
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Rotazione del lettino
Per motivi di sicurezza, il lettino può essere ruotato solo quando il se-
dile si trova in posizione abbassata, mentre non è possibile ruotarlo 
in posizione distesa. 	

111

2

REGOLAZIONE DEL POGGIAPOLPACCI E POGGIAPIEDI
Per assumere una posizione di lavoro il più ergonomica possibile, la gamba 
o il piede del paziente viene spostata/o in diverse posizioni. A tale scopo è 
possibile adattare in vari modi il supporto per polpacci e piedi.

ABBASSAMENTO DEL POGGIAPOLPACCI E POGGIAPIEDI
Le potenti molle a gas evitano che l'operatore debba sorreggere da solo 
l'intero peso della gamba del paziente. Per spostare il poggiapolpacci e il 
poggiapiedi, azionare il meccanismo di sblocco (1) e scegliere la posizione 
desiderata (2), che verrà mantenuta in modo stabile dalle molle a gas. 

1
2

Allentare la leva di bloccaggio (1) – collocare il poggiagambe (2) nella posi-
zione desiderata, quindi serrare nuovamente la leva di bloccaggio (1).

ESTRAZIONE DEL RULLO POGGIAPIEDI

REGOLAZIONE DELLA LEVA DI BLOCCAGGIO
La modifica della posizione della leva di bloccaggio, senza allentare il rullo poggia-
piedi, è illustrata ai punti da (1) a (4). Questa possibilità di regolazione risulta molto 
utile quando la leva di bloccaggio, dopo essere stata fissata, si viene a trovare in una 
posizione in cui potrebbe essere d'intralcio al lavoro dell'operatore. A tale scopo, affer-
rare la leva di bloccaggio (1) Premere con i pollici sul pulsante (2) - Sollevare la leva di 
bloccaggio (3) Collocare la leva di bloccaggio nella posizione desiderata (4) Rilasciare 
il pulsante.

1 42 3

A destra sono raffigura-
ti due diversi scenari di 
trattamento. Taglio delle 
unghie ed eliminazione 
delle callosità, soprattut-
to nella zona dei talloni 
(ragadi).



F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E

8020715  Istruzioni per l’uso Lettino di trattamento STELLA 3s | REV. 06 | Stato di modifica 18.01.2023 8020715  Istruzioni per l’uso Lettino di trattamento STELLA 3s | REV. 06 | Stato di modifica 18.01.2023 

28| USO USO 29| 

Se è necessario avere più spazio fra i rulli poggiapiedi, RUCK® di lettino di 
trattamento STELLA 3s consente uno spazio libero ancora maggiore. 

ORIENTAMENTO DEL RULLO POGGIAPIEDI

1 2

Un intelligente meccanismo di oscillazione (modello di utilità registrato) forni-
sce lo spazio necessario senza rinunciare alla forza delle molle a gas. Solle-
vare a tale scopo il rullo poggiapiedi desiderato (1) e ruotarlo di 180° verso 
l'esterno. Il rullo poggiapiedi si ribloccherà quindi in modo sicuro nel punto 
di rotazione, garantendo una lavorazione precisa. Anche la possibilità di spo-
stare di lato il piede inclinato è molto apprezzata dai pazienti. 
Questa posizione infonde un senso di sicurezza e consente maggiore spazio 
di manovra per l'operatore.

Per poter ruotare il rullo poggiapiedi, estrarlo come descritto al 
punto"ESTRAZIONE DEL RULLO POGGIAPIEDI" - pagina 27 
quindi fissarlo ribloccando la leva di bloccaggio. 

Ribloccare sempre in posizione il rullo poggiapiedi prima della mes-
sa in funzione!

1

Per aumentare il comfort, è possibile regolare il poggiapolpacci a seconda 
della posizione della gamba del paziente.

ORIENTAMENTO DEL POGGIAPOLPACCI

REGOLAZIONE CONTINUA DEL POGGIATESTA

1

2

Per regolare in modo continuo il poggiatesta allentare il volantino (1). Posizio-
nare il poggiatesta (2) e ribloccare il volantino (1). All'occorrenza, il poggiate-
sta può essere anche completamente rimosso.
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Manutenzione
Per garantire costantemente l'utilizzo sicuro e regolare del disposi-
tivo medico, è possibile far eseguire dal RUCK SERVICE una manu-
tenzione di RUCK® di lettino di trattamento STELLA 3s al massimo 
dopo 24 mesi. La manutenzione prevede anche l'esecuzione di un 
controllo della sicurezza elettrica secondo la norma DIN EN 62353. 
Contattare il SERVIZIO ASSISTENZA RUCK ai seguenti recapiti. 

Esecuzione di interventi di manutenzione e riparazione
La manutenzione e le riparazioni possono essere eseguite solo da 
personale specializzato autorizzato dal produttore.

L'inosservanza o il mancato rispetto di tutti i punti elencati comporta 
l'annullamento di qualsivoglia garanzia / responsabilità per danni ma-
teriali e personali.

Utilizzare solo ricambi originali.

PULIZIA E DISINFEZIONE  I 31

	   Pericolo di danni dovuti all‘errata manutenzione di elementi e superfici 	

	   in similpelle!   

Disinfettare le superfici di contatto dopo ogni trattamento, utilizzando i panni disinfettanti 
per superfici privi di alcol RUCK (dispositivo medico, n. art. 2967002, n. art. 2967102 o 
n. art. 2967202). 
Consiglio: utilizzare un rivestimento usa e getta in modo da evitare il contatto diretto della 
pelle con la similpelle (i grassi corporei e il sudore sono a volte piuttosto aggressivi) e 
proteggere ulteriormente quest‘ultima.

Pulire le superfici in similpelle con un panno umido e il prodotto RUCK per la pulizia e 
la cura della similpelle (n. art. 2947001). Osservare i tempi di esposizione riportati sulle 
indicazioni di prodotto dei disinfettanti. 

Pericolo di danni dovuti all‘errata manutenzione di elementi in similpelle e superfici in 
legno. Non utilizzare disinfettanti, solventi o detergenti concentrati o contenenti alcol 
(percentuale di alcol > 50%). Non utilizzare disinfettanti spray.

Assicurarsi assolutamente che gli utensili per la pulizia utilizzati siano puliti. La presen-
za di impurità minerali come granelli di sabbia e polvere all‘interno degli strumenti per 
la pulizia può causare danni irreparabili alla superficie. Non utilizzare abrasivi, ad es. 
pasta abrasiva, spugne per la pulizia o simili, che possono contenere particelle abrasive. 
Rimuovere immediatamente dalla superficie i residui di liquido fuoriuscito utilizzando un 
panno morbido.

Per una pulizia delicata delle superfici utilizzare un panno di cotone morbido o il panno 
in microfibra RUCK® per la protezione delle superfici (n. art. 29616), che è adatto anche 
per le superfici in legno. Attenzione: Altri panni di pulizia con fibre sintetiche possono 
avere un effetto abrasivo e quindi intaccare la superficie.Con il tempo possono com-
parire sulla superficie piccoli segni dovuti all‘uso, che risultano più o meno evidenti a 
seconda del colore e dell‘esposizione alla luce. Essi non determinano una riduzione del 
valore intrinseco, tuttavia non possono essere evitati, così come in altri tipi di superficie, 
a causa dell‘usura dovuta all‘uso quotidiano. Eventuali macchie o sporcizia dovute a 
liquidi in grado di aggredire la superficie (ad es. propoli, olio di melaleuca, detergenti a 
base di cloro o simili) sono escluse dalla garanzia.

SERVIZIO ASSISTENZA RUCK 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg
telefono +49 (0)7082. 944 22 55

fax +49 (0)7082. 944 22 59
e-mail service@hellmut-ruck.de

web www.hellmut-ruck.de
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	   Pericolo di trasmissione di patologie! 

Una disinfezione insufficiente può causare la trasmissione di patologie. Attenersi scrupo-
losamente alle indicazioni degli enti nazionali per l‘igiene e la disinfezione. 

Disinfettare regolarmente il prodotto. 

Al riguardo fare riferimento alle indicazioni a pagina 31

  

 

	    Scolorimento dei cuscini dovuto a capi di abbigliamento 

Alcuni capi di abbigliamento, quali ad es. i jeans, possono causare lo scolorimento 
delle superfici dei cuscini. Se possibile, provare a rimuovere i residui di colore con il 
panno in microfibra RUCK® per la protezione delle superfici (art. n. 29616) e il pro-
dotto RUCK® per la pulizia e la cura della similpelle (art. n. 2947001). In genere si 
consiglia, ove possibile, di utilizzare telini di protezione usa e getta. Dopo la pulizia e 
la disinfezione, le superfici devono arieggiarsi bene prima del trattamento successivo; 
lasciare asciugare completamente il disinfettante per superfici secondo le indicazioni 
del produttore, senza strofinare

32| PULIZIA E DISINFEZIONE

Pericolo per l'ambiente!

Un errato smaltimento può danneggiare l'ambiente.

>>> �Al termine della vita utile, RUCK® di lettino di trattamento STELLA 3s va 
smaltita presso gli appositi punti di raccolta!

>>> �Gli ammortizzatori e le molle a gas a pressione e a trazione sono pressu-
rizzati. Non aprirli o riscaldarli. Sono dotati di un foro per il riempimento 
dell'olio, che va smaltito secondo la normativa in materia di smaltimento 
dei rifiuti.

Pericolo di esplosione!
L'uso di RUCK® di lettino di trattamento STELLA 3s in ambienti 
esplosivi può innescare un'esplosione.

Ricambi 

Art. N° 10389	 Set cuscini bicolore completo
Art. N° 10395	 Set cuscini monocolore completo

	 Disponibile nei colori turchese (01), ardesia (02), moka (03), 
	 sabbia (04), bianco (05), bambù (06), menta (07), blu baltico (08), 	
	 orchidea (09) e mango (10).

Per altri ricambi, rivolgersi al SERVIZIO ASSISTENZA RUCK.

In caso di domande, contattare altresì il nostro SERVIZIO ASSISTENZA 
RUCK

Telefono 	 +49 (0)7082. 944 22 55 
Telefax		  +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail		  service@hellmut-ruck.de

RICAMBI

SMALTIMENTO
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Altezza di accesso					     53 cm

Posizione di seduta - altezza massima 	 100 cm

Posizione del poggiagambe - altezza massima 	 138 cm

Larghezza di seduta					     55 cm

Profondità di seduta 					     48 cm

Lunghezza totale con poggiapiedi e poggiatesta estratti	 210 cm

rientrati	 174 cm

Larghezza totale compresi i braccioli			           82 cm

Peso totale	 140 kg

Dati elettrici di allacciamento		  100 - 240 AC, 50/60 Hz 

-15% / +10% 

Tipo di comando		  CO 61

Tipo di protezione 					     IP 20

Durata di accensione	 10% (= 2 min. ON /18 min. OFF)

Carico massimo 		 200 kg

Colore cuscini	 monocolore / bicolore

Garanzia	 2 anni

Interferenza elettromagnetica

Non si può escludere che l'uso di altri dispositivi elettrici possa 
generare interferenze elettromagnetiche.

34| DATI TECNICI | POSIZIONI DI TRATTAMENTO

82 cm 172 - 202 cm

89 cm

138 cm

202 cm

82
 c

m
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I cuscini di RUCK® di lettino di trattamento 
STELLA 3s sono sostituibili singolarmente: il 
cuscino del poggiatesta (1), il cuscino dello 
schienale (2) e il cuscino del sedile (3) sono 
avvitati al telaio tubolare con viti ad alette.  
Per montare il cuscino dello schienale (2), ri-
muovere dapprima il rivestimento (4), che è fis-
sato con quattro viti e rispettivi tappi.
Per il montaggio del cuscino del sedile (3), in-
clinare al massimo il sedile.
Anche il poggiatesta viene fissato con viti ad 
aletta dopo avere sfilato il rivestimento (5).

www.hellmut-ruck.de

Video  
illustrativo

Sostituzione 
dei cuscini

		  Suggerimenti per la sostituzione dei cuscini

Poiché i cuscini della poltrona di trattamentosono soggetti a sollecitazioni forti e 
costanti, consigliamo di sostituirli ogni tre anni circa (in caso di uso normale).

GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. Sono esclusi dalla garanzia le parti 
soggette a normale usura, quali superfici, rulli ecc. e altri elementi mobili. Tracce di 
utilizzo, comparsa di segni di usura dovuti a invecchiamento ed esercizio che risul-
tano da un impiego normale e in conformità ai valori di prestazione e alle caratteris-
tiche del lettino di trattamento, sono conformi al contratto e non costituiscono difetti 
dal punto di vista legale.

La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto da parte del primo acquiren-
te. La data di acquisto va certificata con un documento di acquisto. In caso di guas-
to ai prodotti, la garanzia prevede, a discrezione di RUCK, la riparazione gratuita o 
la sostituzione da parte di HELLMUT RUCK GmbH, a condizione che il prodotto 
guasto venga rispedito a carico dell'acquirente insieme alla ricevuta d'acquisto. Gli 
eventuali reclami all'estero sono gestiti dagli uffici di rappresentanza locali. In caso 
di dubbi, rivolgersi a RUCK prima della restituzione.

La garanzia verrà invalidata qualora venga accertato che il guasto è dovuto a 
un'installazione o manipolazione inappropriata o errata, al mancato rispetto delle 
istruzioni per l'uso, a influenze esterne o come conseguenza di riparazioni o modi-
fiche non autorizzate.

La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. È esclusa 
qualsiasi altra responsabilità (in particolare in caso di mancato guadagno o perdita 
economica). I costi di verifica e riparazione saranno tuttavia a carico del cliente nel 
caso in cui si accerti che il guasto non è coperto da garanzia o che questa è scaduta.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o variazioni alle specifiche tecniche.
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AVVISI DI SICUREZZA

L'emissione di disturbi e la resistenza alle interferenze della poltrona per 
pedicure Stella 3s corrispondono ai requisiti previsti per i dispositivi non sal-
vavita utilizzati in un tipico ambiente clinico.

               In base alla Direttiva EN 60601-1-2 sulla compatibilità elettromagne-	
	  tica dei dispositivi elettromedicali, si segnala che: 
	 • i dispositivi elettromedicali sono soggetti a particolari misure di 	
	 precauzione in materia di compatibilità elettromagnetica e devono 	
	 essere messi in funzione secondo i requisiti delle presenti istruzioni 	
	 per l'uso. 
	 • i dispositivi di comunicazione ad alta frequenza fissi e mobili (com	
	 presi accessori quali cavi d'antenna e antenne esterne) 		
	 possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici di tipo 	
	 elettrico. 
	 Tali dispositivi devono essere utilizzati a una distanza minima di 30 cm 
	 da RUCK® di lettino di trattamento STELLA 3s e dai suoi componenti. 
	 In caso contrario non si possono escludere effetti negativi sulle pre-	
	 stazioni dell'apparecchio. Vedere anche: 8.2 Informazioni sulla com-	
	 patibilità elettromagnetica secondo EN 60601-1-2 

 
	 Pericolo di strangolamento a causa del cavo di alimentazione. 	
	 Tenere lontani i bambini dall'apparecchio.

	 Se utilizzato a domicilio, il cavo di alimentazione può venire dan-	
	 neggiato da animali domestici, con conseguente pericolo. 
	 Controllare periodicamente la presenza di danni nel cavo di ali-	
	 mentazione e scollegare eventualmente l'apparecchio dall'alimen-	
	 tazione.

	 Proteggere l'apparecchio dall'infestazione di parassiti 		
	 mediante controlli e operazioni di pulizia periodici.

	 Osservare le istruzioni per il funzionamento e il trasporto 		
	 dell'apparecchio.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente e umidità (senza condensazione)

in esercizio da +5°C a +40°C e dal 30% al 75% umidità 
(senza condensazione)

durante il trasporto e lo stoccaggio da -10 °C (senza controllo dell'umidità
relativa dell'aria) a 50°C (con un'umidità
relativa dell'aria dal 15%
fino al 93%, senza condensazione)

Pressione atmosferica 700 hPa (≈ 3000 m s.l.m.) - 1060 hPa

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 39| 

Linee guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche

RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s è concepito per il funzionamento in un ambiente con 
le caratteristiche sottoindicate. Il cliente o l'utente di RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s 
deve garantire che l'utilizzo avvenga in un ambiente con tali caratteristiche.

Misurazioni di emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Guida

Emissioni HF 
secondo CISPR 11

Gruppo 1 Il RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s 
utilizza l'energia ad alta frequenza (HF) solo 
per il funzionamento interno. Quindi l'emis-
sione HF è molto limitata ed è improbabile 

che causi disturbi agli apparecchi elettronici 
vicini.

Emissioni HF 
secondo CISPR 11

Classe B Il RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s 
è adatto all'impiego in tutte le strutture, com-
prese quelle residenziali e quelle collegate 
direttamente ad una rete di distribuzione 

pubblica dell'energia elettrica, che alimenti 
anche edifici utilizzati a fini abitativi.

Emissioni delle ar-
moniche secondo IEC 

61000-3-2

Classe A

Emissioni delle oscil-
lazioni della tensione/ 
flicker secondo IEC 

61000-3-3

Conforme
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Linee guida e dichiarazione del produttore – Resistenza elettromagnetica alle interferenze

Il RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s è concepito per il funzionamento in un ambiente elettromagneti-
co con le caratteristiche sottoindicate. Il cliente o l'utente del RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s deve 
garantire che l'utilizzo avvenga in un ambiente con tali caratteristiche. 

Test di 
resistenza alle 
interferenze

Livello prova IEC 60601 Livello di conformità Linee guida sull'ambiente 
elettromagnetico

Scarico dell'e-
lettricità statica  
(ESD) secondo  
IEC 61000-4-2

Scarica contatti: ±8 kV
Scarica nell'aria: ±2 kV, 
±4 kV, ±8 kV, ±15 kV  

Scarica contatti: ±8 kV
Scarica nell'aria: ±2 kV, 
±4 kV, ±8 kV, ±15 kV

I pavimenti devono essere in 
legno o calcestruzzo, o essere 
rivestiti con piastrelle in cerami-
ca. Se il pavimento è rivestito 

con materiali sintetici, l'umidità 
relativa dell'aria deve essere di 

almeno il 30%.

Campi in 
prossimità di 
dispositivi di 

comunicazioni 
senza fili RF  

(IEC 61000-4-3) 

385 MHz; modulazione a 
impulsi: 18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, modulazione a 
impulsi: 18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; mod-
ulazione a impulsi: 217 Hz; 

9 V/m 
810, 870, 930 MHz; mod-
ulazione a impulsi: 18 Hz; 

28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz; 

modulazione a impulsi: 217 
Hz; 28 V/m 

2450 MHz; modulazione a 
impulsi: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

modulazione a impulsi: 217 
Hz; 9 V/m 

385 MHz; modulazione a 
impulsi: 18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, modulazione a 
impulsi: 18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; modu-
lazione a impulsi: 217 Hz; 

9 V/m 
810, 870, 930 MHz modu-
lazione a impulsi: 18 Hz; 

28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz; 

modulazione a impulsi: 217 
Hz; 28 V/m 

2450 MHz; modulazione a 
impulsi: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

modulazione a impulsi: 217 
Hz; 9 V/m 

L'utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli definiti o messi a disposizione 
dal produttore dell'apparecchio può causare un'emissione più elevata di interferenze 
elettromagnetiche o una minore resistenza alle stesse dell'apparecchio e provocare 
difetti di funzionamento.

Evitare l'utilizzo di questo apparecchio nelle immediate vicinanze di altri dispositivi, 
o impilato con altri dispositivi, in quanto ciò potrebbe provocare difetti di funziona-
mento. Qualora sia necessario un utilizzo del tipo sopracitato l'apparecchio e gli altri 
dispositivi devono essere monitorati in modo da assicurarsi del loro regolare funzio-
namento.

Disturbi da transitore 
elettrico veloce/burst 

secondo  
IEC 61000-4-4

Cavi di alimentazi-
one: 2 kV; 100 

kHz frequenza di 
ripetizione

Cavi di ingresso e 
di uscita 1 kV; 100 
kHz frequenza di 

ripetizione

Cavi di alimenta-
zione: 2 kV; 100 
kHz frequenza di 

ripetizione
Cavi di ingresso e 
di uscita 1 kV; 100 
kHz frequenza di 

ripetizione

La qualità della tensione di 
alimentazione deve corrispondere 

all'ambiente tipico di un'attività 
commerciale e di un ospedale.

Tensioni impulsive 
(surge) secondo  
IEC 61000-4-5

L-N: 1 kV L-N: 1 kV La qualità della tensione di 
alimentazione deve corrispondere 

all'ambiente tipico di un'attività 
commerciale e di un ospedale.

Cali di tensione, inter-
ruzioni di breve durata 

e oscillazioni nella 
tensione di alimentazi-

one secondo 
IEC 61000-4-11

0 % UT per 0,5 
periodo con 8 angoli 

di fase
0 % UT per 1 perio-

do con 0°
70 % UT per 25/30 

periodi con 0°
0 % UT per 250/300 

periodi con 0°

0 % UT per 0,5 per-
iodo con 8 angoli 

di fase
0 % UT per 1 perio-

do con 0°
70 % UT per 25/30 

periodi con 0°
0 % UT per 250/300 

periodi con 0°

La qualità della tensione di 
alimentazione deve corrispondere 

all'ambiente tipico di un'attività 
commerciale e di un ospedale. Se 
l'utente ha bisogno di proseguire 

con il funzionamento anche in 
caso di interruzione dell'alimentazi-
one, si raccomanda di alimentare 
il RUCK® Lettino di trattamento 
STELLA 3s con un gruppo di 

continuità o una batteria.

Campo magnetico 
con frequenza di 

alimentazione (50/60 
Hz) secondo IEC 

61000-4-8

30 A/m, 50 Hz e 
60 Hz

30 A/m, 50 Hz e 
60 Hz

Il campo magnetico con frequenza 
di rete deve corrispondere ai valori 

tipici che si trovano in un'attività 
commerciale o in un ospedale.

NOTA:  UT è la tensione alternata della rete prima dell'applicazione dei livelli di prova.
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4342 I COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Linee guida e dichiarazione del produttore – Resistenza elettromagnetica alle interferenze

Il RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s è concepito per il funzionamento in un ambiente elettroma-

gnetico con le caratteristiche sottoindicate. Il cliente o l'utente del RUCK® Lettino di trattamento STELLA 

3s deve garantire che l'utilizzo avvenga in un ambiente con tali caratteristiche.

Test di 
resistenza alle 
interferenze

Livello prova 
IEC 60601

Livello di confor-
mità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Grandezze 
di disturbo 

HF condotte, 
secondo IEC 
610000-4-6

0,15-80 MHz; 
1kHz AM 80 
%; 3 Vrms , 6 

Vrms in banda 
radio ISM

 

0,15-80 MHz; 
1kHz AM 80 %; 3 
Vrms , 6 Vrms in 
banda radio ISM

I dispositivi radio portatili e mobili non vanno 
utilizzati ad una distanza dall'apparecchio 

o dal sistema (compresi i cavi) inferiore alla 
distanza di sicurezza consigliata, calcolata 

secondo l'equazione adeguata alla frequenza 
di emissione.

Distanza di sicurezza consigliata: 

d =[–––]√P

d =[–––]√P

d =[–––]√P

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenze più alta.
NOTA 2: le presenti linee guida non sono applicabili in tutti i casi. La propagazione di grandezze di di-
sturbo elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.

a L'intensità di campo dei trasmettitori fissi, quali ad esempio le stazioni di base di radiotelefoni e dispo-
sitivi radio mobili, stazioni radio amatoriali, emittenti radiofoniche e televisive in AM e FM, non può essere 
stabilita teoreticamente con precisione.
 Per valutare l'ambiente elettromagnetico dal punto di vista dei trasmettitori fissi deve essere effettuata 
un'analisi sul campo. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui il RUCK® Lettino di trattamento 
STELLA 3s viene utilizzato supera i livelli di conformità sopraindicati, il RUCK® Lettino di trattamento 
STELLA 3s va tenuta sotto osservazione per accertarne il corretto funzionamento. Qualora si notino 
comportamenti anomali, potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure, ad esempio un orienta-
mento modificato o scegliere un luogo di impiego diverso del RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s.
b Oltre il campo di frequenza compreso fra 150 kHz e 80 MHz, l'intensità di campo deve essere inferiore 
a 3 V/m.

3,5
V1
3,5
E1
7
E1

Dove "P" è la potenza nominale del trasmettitore in Watt (W) secondo i dati 

del produttore del trasmettitore e "d" è la distanza di sicurezza consigliata in 

metri (m). L'intensità di campo dei radiotrasmettitori fissi deve risultare, a tutte 

le frequenze, inferiore al livello di conformità "b" in base ad 

un'ispezione sul campo "a". 

Sono possibili interferenze nelle vicinanze degli apparecchi 

contrassegnati con il seguente simbolo. 

Distanze di sicurezza consigliate fra i dispositivi di telecomunicazione HF portatili e mobili e il RUCK® 
Lettino di trattamento STELLA 3s

Il RUCK® Lettino di trattamento STELLA 3s è concepito per il funzionamento in un ambiente elettro-
magnetico in cui i disturbi HF siano controllati Il cliente o l'utente del RUCK® Lettino di trattamento 
STELLA 3s può contribuire ad evitare le interferenze elettromagnetiche rispettando la distanza 
minima fra i dispositivi di telecomunicazione HF portatili e mobili (trasmettitori) e il RUCK® Lettino di 
trattamento STELLA 3s, a seconda della potenza di uscita del dispositivo di comunicazione, come 
indicato di seguito.

Distanza di sicurezza dipendente dalla frequenza di emissione m

Potenza nominale 
del trasmettitore

da 150 KHz a 80 MHz

d =[–––]√P

da 80 Mhz a 
800 MHz

d =[–––]√P

da 8oo MHz a 2,5 GHz

d =[–––]√P

0,01 0,12 0,40 0,40

0,1 0,37 1,26 1,26

1 1,17 4,00 4,00

10 3,69 12,65 12,65

100 11,67 40,0 40,0

Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima non è riportata nella tabella summenzionata, la 
distanza di sicurezza consigliata d in metri (m) può essere calcolata ricorrendo all'equazione conte-
nuta nella rispettiva colonna, laddove P corrisponde alla potenza nominale massima del trasmettitore 
in Watt (W) in base ai dati del produttore del trasmettitore.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenze più alta.
NOTA 2: le presenti linee guida non sono applicabili in tutti i casi. La propagazione di grandez-
ze di disturbo elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, 
oggetti e persone.

3,5
V1

3,5
E1

7
E1
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